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 پیس میکر 

سرم  سی به معنی تولید کننده ضربان قلب می باشد اگرر

 هدایمی قلب به هر دلیلی دچار اخملال شرود ترریرا ا 

وری منبع خارجی امکان پذیر است که این کار توسط ژنرات

 صورت می گیرد که آن را پیس میکر گویند .

 
ها :پیس میکرها باتوجه به مدت  مان اسمفاده ا  آنانواع   

 الف : پیس میکر موقت :

ا  راه قفسه سینه -  

ا  راه وریدی -  

پیس میکر خارج جلدی -  

 ب : پیس میکر دائمی

ا  راه قفسه سینه-  

ا  راه وریدی -  

 

2 

 

   پیس موقت 

 این روش معمولا در مواقع اورژانس انجام می شود تا اثرات ضربان پیس

. بررسی گرددروی بیمار ، قبل ا  گذاردن پیس دائمی ، مشاهده و   

ند یا پیس موقت در بیمارانی که ا  انفارکموس میوکارد رنج می بر

ال ارست قلبی همراه با برادیکاردی و آسیسمولی ، یا قبل ا  اعم

 ای راست بطن نوک به  جراحی قلب ا  طریق الکمرود آندوکاردیال

 سینه قفسه روی پوسمی پیس یا میوکارد به اپیکاردیال الکمرود

می گیرد . صورت  

پیس موقت ممکن است برای ساعت ها ، رو ها و یا هفمه ها ، تا 

.مفاده شود مانیکه بیمار بهبود یابد یا برایش پیس دائ  بگذارند ، اس  

 

        فوائد داشمن یا پیس میکر چیست؟

ن طبیعی و به موقع پیس میکر باعث بهبودی توانائی قلب برای ضربا

میشود. در بعضی بیماران ضربان قلب بطور کامل وابسمه به پیس 

میکر میباشد و بدون آن ادامه حیات میسر نمیباشد. بعد ا  تعبیه 

پیس میکر علائ  ناشی ا  کندی ضربان قلب مانند سرگیجه، ضعف و 

 .سنکوپ ا  بین میروند

ی میکنند چون با وجود پیس میکر بیماران احساس امنیت بیشمر

میدانند که پیس میکر مانند نگهبانی در کنار آنها میباشد تا در مواقع 

   .ضروری بطور طبیعی ضربان قلب را حفظ کند

        خطرات داشمن یا پیس میکر چیست؟

عده بسیارکمی ا  بیماران دچار عوارض تعبیه پیس میکر خواهند شد 

که طی عمل اسمفاده که میمواند شامل عفونت، واکنش به داروئی 

میشود، خونریزی ویا صدمه به عروق، دیواره قلب و سایر ارگانها 

 باشد.

 مراقبتهای قبل از قرار دادن پیس میکر

 آمو ش به بیمار در مورد نروه عمل -

 مرل ورود شیو شود -

-   (ECG , v/s.کنمرل و مانیمورینگ شود) 

 وصل شود . kvoسرم  -

 آنمی بیوتیا پروفیلاکسی تجویز آرام بخش و -

 آماده کردن کاتمرس پیس میکر -

 آماده کرن ترالی اورژانس و فیبر یلاتور -

 مراقبت بعد ا  عمل قرار دادن پیس میکر

تاریخ و ساعات قراردادن دسمگاه نوع دسمگاه و نام پزشا ثبت  -

 شود.

 رادیو گرافی سینه برای تعیین مرل کاتمر -

- ECG  به طور دائ  کنمرل شود کنمرلV/S . ضروری است 

در صورت اسمفاده ا  راه وریدی بی حرکمی عضلانی که کاتمر وارد  -

 باشد. CBRساعت  42شده بیمار تا 

 تعویض پانسمان ناحیه ورود کاتمر و کنمرل جابجایی کاتمر -

باطری ها در جای خشا نگه داری شود تاریخ اسمفاده و بر  -

ماه  4-2س میکر چسبانده شود نیمه عمر با طوی چسب پشت پی

 می باشد.

 ا  ژنراتور فاصله داشمه باشد. cm 10مرل قرار گیری پدالها  -

 رو  باقی می ماند. 4-3پس ا  نصب پیس دائ  پیس موقت  -

 منابع الکمریکی خطرناک باشید . مراقبت

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 پیس میکرراهنماي          
 براي پرسنل

 
 

 

 شما آرزوی ماست سلامتی روز افزون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیمارستان فوق تخصصي مدائن
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 آموزش به بیماران دارای پیس میکر دائم در زمان ترخیص

 -بررسی  خ  رو انه و گزارش هرگونه علائمی ا  المهاب  -

ترشح و حساسیت -قرمزی   

اجمناب ا  پوشیدن لباس های تنگ -  

خودداری ا  دسمکاری ژنراتوری پیس میکر -  

کنمرل نبض رادیال یا کاروتید رو انه -  

 ا ولماژ بالا که در آن نیرویا  نزدیا شدن به مریط ب -

ود.مغناطیسی با تششع الکمریکی وجود دارد اجمناب ش  

یما هنگام مسافرت با هواپیما ا  نشسمن نزدیا بال هواپ -

 خوداری شود.

د دگیر فروشگاهها روی عملکرد پیس تاثیر دارند. -  

.رادیو گرافی ساده روی ژنراتور پیس میکر اثری ندارد -  

ود ت هایی که سبب صدمه به ژنراتور می شا  انجام فعالی -

 اجمناب شود.

همراه داشمن کارت شناسایی الزامی است. -  

 

مراجعات منظ  به پزشا یا درمانگاه جهت بررسی 

.مجدد یپیس و در صورت نیا  برنامه ریز عملکرد  

  
عضی مواقع ممکن است نوک سی  کاشمه شده در قلب ب

را ترریا کند که با  جابجا شود و نمواند بطور طبیعی قلب

 عمل مجدد میموان آن را درجای مناسب قرار داد.
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ر ت بشبیاد داشمه باشید که این دسمگاه ساخمه دس "نهایما

مخصص میباشد. مه  است که پیس میکر بیماربطور منظ   یر نظر م

این امر باشد. در صورت مشاهده هر یا ا  موارد  یر با پزشا خود 

 تماس بگیرد:

 احساس خسمگی، تنگی نفس و یا هرگونه تغییر در سرعت     

 ضربان قلب

 یا و یطبیع ا  گرممر ممورم، قرمز، میکر پیس تعبیه مرل اگر    * 

شود خارج ترشح آن ا  یا و بوده دردناک  

 ظاهر "مجددا بود شده برطرف میکر پیس تعبیه با که علائمی     *

.شود  

 

 http://iranep.center/fa/index.php/blog/post/5 منابع:

د محموکتاب آریتمی های قلبی و پیس میکر )ضربان ساز(
 افتخار زاده

 
 بیمارستان تخصصي و فوق تخصصي مدائن

ي تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به چهارراه ول

 عصر، خیابان صبا جنوبي

  66045445-8و  35566065تلفن : 

WWW.Madaen hospital .COM:وب سايت  
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